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. P5XS¢

NASTAVENI ULTRAZVUKOVEHO PRISTROJE NEWTRON® P5XS NA DALKU
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1. UvoD

Pravé jste si poridili ultrazvukovy pristroj NEWTRON® P5XS s funkci Bluetooth. Diky propojeni Bluetooth
mUZete nastavit parametry svého ultrazvukového pristroje NEWTRON® P5XS pomoci smartphonu nebo
tabletu. V tomto dokumentu naleznete navod k pouziti aplikace ,,P5XS*.

Nez pristoupite k obsluze pristroje, pozorné si prectéte navod.

2. UPOZORNENI
o Pouzivani pristroje
Aplikaci ,,P5XS“ pro nastaveni pristroje NEWTRON® P5XS na dalku mohou pouzivat pouze diplomovani

stomatologové, ktefi jsou zplsobili a kvalifikovani pro vykon obvyklé stomatologické praxe, nebo jiné
osoby pod jejich dozorem.

V pripadé neobvyklych reakci pristroje se obratte primo na svého dodavatele. Neodbornymi zasahy se
Vas pristroj mlze stat nebezpeCnym pro Vas i Vase pacienty.

V  pripadé nejasnosti  kontaktujte  autorizovaného prodejce nebo  zakaznicky = servis
SATELEC®:www.acteongroup.com
E.mail: satelec@acteongroup.com.

o Nastavovani parametrd pristroje

Ultrazvukovy pristroj NEWTRON® P5XS (ze dalkové nastavit na smartphonu nebo tabletu prostfednictvim
spojeni Bluetooth. Nez spustite aplikaci ,P5XS“, odpojte veskeré sité (telefon, wifi atd.) a zavrete
vsechny aplikace, aby nedochazelo ke vzajemnému ruseni. Aktivni musi byt pouze funkce Bluetooth. Je
dilezité, aby baterie Vaseho smartphonu nebo tabletu byla Uplné nabita.

3. POPIS
o Fyzicky popis
Aplikace nastaveni na dalku ,,P5XS“ pomoci spojeni Bluetooth ovlada nasledujici funkce:

- provozni vykon, neboli nastaveni parametrd Ustiedniho tlacitka ovladani vykonu. Upravy vykonu na
dalku jsou na pristroji zobrazovany ménicimi se barvami na predni strané pristroje.

- objem pratoku vody a cisténi, neboli nastaveni parametr( tlaCitka pritoku umisténého pred
zasobnikem. Upravy objemu priitoku na dalku nejsou na pFistroji viditelné. Jestlize viak na smartphonu
nebo tabletu spustite ¢isténi, svételna kontrolka pratoku blika a ohlasuje, Ze probiha Cistén.

Ultrazvuk lze nicméné nadale aktivovat pedalem. Po nastaveni parametrd na smartphonu nebo tabletu
stisknéte pedal ultrazvukového pristroje NEWTRON® P5XS pro jeho spusténi.
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o Technicky popis

V aplikaci ,,P5XS“ nastavujete parametry vykonu a prutoku ultrazvukového pristroje NEWTRON® P5XS
prostrednictvim smartphonu nebo tabletu se zafizenim Bluetooth. Pro rizné znacky smartphonu nebo
tabletu jsou k dispozici ruzné verze aplikace. Dalsi informace najdete na strankach www.pure-
newtron.com nebo se obrat'te na SATELEC®.

S aplikaci ,P5XS“ mate pristup k prednastavenym hodnotam vykonu a pritoku pro kazdou koncovku
podle doporuceni SATELEC®. Prostfednictvim vybéru pozadované koncovky ze seznamu v aplikaci mizete
vyuzit automatické nastaveni pro optimalni pouzivani systému.

4. INSTALACE / UVEDENi DO PROVOZU

o Ochrana displeje

Pro zachovani hygieny a v zajmu prevenci krizovych kontaminaci mizete displej smartphonu nebo
tabletu obalit potravinovou folii nebo je vlozit do sterilizacniho sacku.

o Sparovani pristroje pomoci Bluetooth

Pro sparovani smartphonu nebo tabletu s ultrazvukovym pfistrojem NEWTRON® P5XS prostrednictvim
Bluetooth je nutné aktivovat funkci Bluetooth na smartphonu nebo tabletu. Pokud se pri aktivaci
Bluetooth vyskytnou potize, vyhledejte reseni v navodu k obsluze smartphonu Ci tabletu.

5. STAZENI APLIKACE ,P5XS*

Na adrese www.pure-newtron.com najdete odkaz ke stazeni aplikace ,,P5XS“ na smartphon nebo tablet.
Na téchto strankach najdete aplikace ,,P5XS“ ke stazeni a zaroven seznam vsech verzi smartphonu a
tablet, které jsou s aplikaci kompatibilni.

Spust'te aplikaci ,,P5XS“. Objevi se seznam pristroju. Pripojte se k pristroji, jehoz nazev tvori ,,P5XS“ a 5
Cislic. Ultrazvukovy pristroj NEWTRON® P5XS je pripojen ke smartphonu nebo tabletu.

Aby nedochazelo k Gpravé parametri pistroje na dalku z riznych zdroju, ze jeden pristroj NEWTRON®
P5XS sparovat pouze s jednim smartphonem nebo tabletem. Kdyz je pristroj NEWTRON® P5XS sparovan
se smartphonem ¢i tabletem, na jinych zarizenich se jiz neobjevi v nabidce pro sparovani pomoci
Bluetooth.

6. OVLADANI APLIKACE ,P5XS“ NA ULTRAZVUKOVEM PRISTROJI

Vypnéte tlacitko napéajeni ultrazvukového pristroje NEWTRON® P5XS, aby mohla aplikace na pristroj
prenést parametry nastavené na smartphonu nebo tabletu.

7. POUZITI

Na ruznych obrazovkach aplikace ,P5XS“ mlzete zvolit prednastavené parametry pro jednotlivé
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koncovky podle doporuceni SATELEC® - reZim Pre-set- nebo pfimo nastavit své vlastni parametry -
rezim Direct-.

Pro zaruceni spravné Cinnosti celého systému a v zajmu snizeni rizika zlomeni koncovek doporucuje
SATELEC® pouzivat prednastaveny rezim Pre-set.

OBRAZOVKA 1 = Vyberte reZim Pre-Set a vyuZijte doporucené nastaveni SATELEC® nebo zvolte rezim
Direct v pripadé, ze jiz znate vsechna nastaveni, ktera lze pro osetreni pouzit.

TN CacrE

WWW.PURE—NEWTRON.COM
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ReZim PRE-SET g TrON Cacni

- -
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OBRAZOVKA 2 = Podle planovaného osetreni vyberte prislusny barevny krouzek.

Kliknutim na ikonu vlevo dole mizete kdykoliv prepnout do reZimu Direct.

N=WTRON o'\ N=WTARON 72Ty
PS> CACTEON xS CACTEON
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WWW.PURE—NEWTRON.COM WWW.PURE—NEWTRON.COM
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=

OBRAZOVKA 3 = Zobrazuje rlzna oSetfeni (profylaxe, parodontologie, endodoncie, chirurgicka
endodoncie, konzervaCni a proteticka preparace). V zavislosti na vybrané koncovce jsou néktera
oSetreni proveditelna a jina ne. Proveditelna osetreni jsou aktivni, kliknéte na vybrané osetreni.

Kliknutim na Sipku vlevo dole se mizete kdykoliv vratit na predchazejici obrazovku.

SOCIETE
Navod k pouiti aplikace ,P5XS o J62125 o V3 o (13) ® 06/2013 « NBADCS040C - Page 5/9

SATELEC « A company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel » BP 30216 + 33708 MERIGNAC cedex « FRANCE
Tel + 33 (0) 556 34 06 07 + Fax + 33 (0) 556 34 92 92
E-mail: satelec@acteongroup.com « www.acteongroup.com



N=EWTARON S N=WTARON
PSS (ACTEON PSS (ACTEON

— n ——
/ 4798
] ]
WWW.PURE—NEWTRON.COM WWW.RPURE—NEWTRON.COM

OBRAZOVKA 4 =V zavislosti na vybraném osetreni Vam pristroj nabidne nékteré koncovky. Vyberte
pozadovanou koncovku a kliknéte na ni.

N=EWTRON el
PSS (ACTEON

N

WWW.PURE—NEWTRON.COM

OBRAZOVKA 5 = Kdyz se objevi tato obrazovka, jsou hodnoty objemu pritoku na 0. Ukazatele se poté
automaticky presunou na prednastavené hodnoty SATELEC®na zékladé Vasich predchozich vybért. Nyni
mUzZete zahajit oSetreni. Pro pripomenuti je zobrazena vybrana koncovka.
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Parametry (ze rucné upravit a spustit CiSténi.
Jestlize pfi nastavovani parametrli pomoci smartphonu nebo tabletu prekrocite barevny &

rozsah (vykon) pro pouziti koncovky, objevi se vystrazny symbol ,,Pozor*
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Power level : 4
Irrigation level : 4
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OBRAZOVKA 2 = Rucné nastavte parametry vykonu a prdtoku pro planované osetfeni a prostrednictvim
smartphonu nebo tabletu spustte Cisténi.

Kliknutim na ikonu mizete kdykoliv prejit do reZimu Pre-set nebo se vratit na predchazejici obrazovku
kliknutim na Sipku vlevo dole.

NS ON (ACTEON

>
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8. VYPNUTI PRISTROJE

Nastavovani ultrazvukového pristroje NEWTRON® P5XS na dalku pomoci aplikace ,,P5XS“ na smartphonu
nebo tabletu [ze ukoncit dvéma zpusoby:

- ukoncenim aplikace ,,P5XS“ na smartphonu nebo tabletu;
- pomoci tlacitka napajeni na ultrazvukovém pristroji NEWTRON® P5XS.

Uzivatel se muze kdykoliv vratit k nastavovani parametrii svého ultrazvukového pristroje NEWTRON®
P5XS na dalku tim, Ze opét spusti aplikaci P5XS a vypne tlacitko napajeni na pristroji NEWTRON® P5XS.

9. PRAVNI UPRAVA

Vsechny informace o predpisech tykajicich se vykonu a technické charakteristiky pristroje najdete ve
Vseobecném ndvodu pro veskery sortiment ultrazvukovych stomatologickych pfistroji SATELEC
[J00011].
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10. SYMBOLY

ReZim Pre-set

Rezim Direct

Navrat na predchazejici obrazovku

Profylaxe

Parodontologie

Endodoncie

Chirurgicka endodoncie

Konzervacni a proteticka preparace

Color Coding System: 4 barvy pro 4 rozsahy
vykonu

Ultrazvuk: nastaveni vykonu

Pritok: nastaveni pritoku vody

Cisténi: spusti Cisténi

Pozor: pFekroen SATELEC® doporuceny limit
vykonu
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