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 Identifi cazione

Questo documento è la traduzione in italiano 
della versione originale redatta in francese. 
Riferimento J28170 versione V2 e numero di 
schema NF31FR040B.

Dispositivi medicali fabbricati in Francia da 
SATELEC, a company of Acteon group.

Tipo
Micromotore elettrico brushless.
Accoppiamento a norma ISO 3964, il più diffuso 
nel mondo. Micromotori sterilizzabili. 
Con spray interno. Luce LED

Rx Only
La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita 
di questo dispositivo medico esclusivamente ai 
medici o dietro prescrizione medica.

Indicazione d'uso

Prodotto destinato esclusivamente all’uso 
professionale. Utilizzo in odontoiatria per 
i trattamenti di profi lassi, endodonzia e 
odontoiatria restauratrice. 
Il dispositivo non è previsto per il funzionamento 
in ambienti con atmosfera esplosiva (gas 
anestetico). Il dispositivo è destinato 
esclusivamente al trattamento medico. 
Qualsiasi utilizzo non conforme all’indicazione 
d’uso di questo prodotto è vietato e potrebbe 
rivelarsi pericoloso. 
Il dispositivo medicale è conforme alle 
disposizioni di legge in vigore.

Dati tecnici

Classifi cazione 
Classe IIa secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE 
concernente i dispositivi medicali. Questo dispositivo 
medicale è conforme alla legislazione vigente.

Sicurezza elettrica
Conformemente alla norma CEI 60601-1 
(Sicurezza generale per apparecchiature 
elettriche medicali), il dispositivo deve essere 
classifi cato come apparecchio di classe II e di 
tipo B. La terminologia corrispondente è defi nita 
nelle sezioni 3.14 (3.13 se Classe I) e 3.132 del 
medesimo documento.  
Occorre rispettare le seguenti regolamentazioni, 
conformemente alla norma 
CEI 60601-1: 
• «Protezione contro le scosse elettriche». 
• «Correnti di dispersione». 
• «Protezione contro le temperature eccessive e 

altri pericoli».

Compatibilità elettromagnetica
Corrisponde alla compatibilità elettromagnetica 
secondo CEI 60601-1-2. Dichiarazione del 
fabbricante sulla compatibilità elettromagnetica.

Collegamento del cavo fi g. 1
Cavo con raccordo tipo MT.BL Brushless, 3 
fasi. Potenza effettiva dipendente dal tipo 
d’alimentazione elettronica utilizzata. Motore 
sincrono a magneti permanenti. Corpo in 
ottone cromato e nichelato. Estremità in acciaio 
inossidabile.

Resistenza di fase
0,9 Ohm (cavo MT.BL resistenza inclusa).
Induttanza di fase 
60 µH
Costante di coppia
5,20 mNm/ A rms
Permanente 
1,25 A rms
I max.
5 A rms [10s]

Raffreddamento
Tramite l’aria compressa dell’unità. Porre il 
fl ussometro sull’attacco e regolare su 10 Nl/min. 
fi g. 2.

Portata d’aria in uscita
10 Nl/min.
Dimensioni
Ø 21 x 64 mm estremità compresa.
Raccordo
Estremità secondo ISO 3964, con spray interno. 
Luce LED
Peso
76 g senza cavo.
Durata di funzionamento
Secondo il tipo di elettronica utilizzata.
Livello acustico
Secondo ISO 11498, inferiore a 60 dBa a 45 cm.
Velocità di rotazione raccomandata
Da 1000 a 40 000 giri/min.
Senso di rotazione
Orario e antiorario
Coppia
Dipende dal tipo di comando elettronico utilizzato.
Luce
LED, variabile da 10 klux a 38 klux.

Montaggio

Attenzione
Non infi lare mai lo strumento su un micromotore 
in rotazione.
Sostituzione delle guarnizioni, fi g. 3.

Manutenzione

SATELEC, a company of Acteon group, 
raccomanda i prodotti di manutenzione Bien-
Air Dental. L’utilizzo di prodotti o pezzi diversi 
potrebbe provocare difetti di funzionamento e/o 
un annullamento della garanzia.

Attenzione
• Il dispositivo è fornito non sterile 
• Prima del primo utilizzo ed entro 30 minuti al 

massimo dopo ogni trattamento chirurgico, 
pulire e disinfettare lo strumento, quindi 
sterilizzarlo. Il rispetto di questa procedura 
permette di eliminare i residui di sangue, 
saliva o soluzione salina.

• Non immergere in un bagno a ultrasuoni.
• Non lavare in un dispositivo di lavaggio-

disinfezione.
• Utilizzare esclusivamente prodotti di 

manutenzione e ricambi originali SATELEC, a 
company of Acteon group, o raccomandati 
da Bien-Air Dental. L’utilizzo di prodotti o 
ricambi diversi potrebbe comportare difetti 
di funzionamento e/o l’annullamento della 
garanzia.

In caso di inattività prolungata, immagazzinare 
il dispositivo in un locale asciutto. Prima 

del riutilizzo, procedere alla pulizia e alla 
sterilizzazione dello strumento.

Precauzioni d’uso
Il personale medico che si occupa della 
manutenzione degli apparecchi medicali contaminati 
o potenzialmente contaminati deve attenersi alle 
precauzioni universali, in particolare all’adozione di 
equipaggiamenti di protezione individuale come 
guanti e occhiali. Gli strumenti appuntiti o taglienti 
devono essere manipolati con estrema prudenza.

Verifi care la pulizia dello sterilizzatore e 
quella dell’acqua utilizzata. Dopo ogni ciclo 
di sterilizzazione, estrarre immediatamente il 
dispositivo dall’apparecchio di sterilizzazione per 
ridurre il rischio di corrosione.

Prima del primo utilizzo e dopo ogni trattamento, 
si raccomanda di pulire e sterilizzare il motore 
attenendosi alle seguenti istruzioni. 

1 Pulizia

Per eliminare tutte le impurità, occorre pulire la 
superfi cie esterna del motore attenendosi alle 
seguenti istruzioni fi g. 4.
• Tenere il motore per l’estremità e passarlo 

sotto l’acqua corrente (< 25ºC).
• Pulire la superfi cie esterna del motore 

servendosi di una spazzola a setole morbide. 
• Assicurarsi che non ci siano infi ltrazioni d’acqua 

all’interno del motore dall’estremità o dal 
raccordo del cavo.

2 Disinfezione

Pulire accuratamente per circa un minuto le 
superfi ci esterne del motore con una spazzola 
a setole morbide impregnata di detergente o 
prodotto disinfettante fi g. 5.

Sciacquare il motore secondo le istruzioni in fi g 4
• Tenere il motore per l’estremità e passarlo 

sotto l’acqua corrente (< 25ºC), come indicato 
nello schema.

• Assicurarsi che non ci siano infi ltrazioni d’acqua 
all’interno del motore dall’estremità o dal 
raccordo del cavo.

Detergente adeguato
• Detergente o detergente-disinfettante (pH 6 - 

9,5) raccomandato per pulire/disinfettare gli 
strumenti dentistici o chirurgici. 

• Detergente tensioattivo di tipo enzimatico/ 
ammonio quaternario.

• Non utilizzare detergenti corrosivi o contenenti 
cloro, acetone, aldeidi o candeggina. 

• Non immergere in liquido fi siologico (NaCl).

3 Sterilizzazione 

Non sterilizzare secondo procedure diverse da 
quella descritta qui di seguito fi g. 6.
Procedura: Sterilizzazione a vapore sotto pre-
vuoto frazionato, ciclo di classe B ai sensi della 
norma EN13060. La procedura è stata convalidata 
ai sensi della norma ISO 17664. Sterilizzabile in 
autoclave fi no a 134°C. Durata: 3 o 18 minuti, 
secondo i vigenti requisiti nazionali.

Attenzione
La qualità della sterilizzazione dipende moltissimo 
dalla pulizia dello strumento. Sterilizzare 
esclusivamente strumenti perfettamente puliti.  
Il dispositivo funziona anche dopo 500 
sterilizzazioni.

4 Lubrifi cazione

Attenzione
I micromotori U.N.I MT.BL non richiedono 
alcuna manutenzione. 

Non spruzzare alcun lubrifi cante o alcun 
prodotto di pulizia all’interno del motore!

Assistenza
Contattate il fornitore del vostro dispositivo 
invece di ricorrere ad un riparatore qualsiasi che 
potrebbe rendere il vostro dispositivo pericoloso 
per voi e per i vostri pazienti.

Attenzione
Non eseguite riparazioni o
modifi che del dispositivo senza autorizzazione
preventiva di SATELEC, società del gruppo
Acteon.
In caso di modifi ca o riparazione del dispositivo, 
occorre eseguire controlli e test specifi ci per 
assicurarsi che il dispositivo medicale sia sempre 
utilizzabile in totale sicurezza.
In caso di dubbi, rivolgersi a un rivenditore 
autorizzato o al servizio di assistenza post-vendita 
SATELEC, a company of Acteon group:
www.acteongroup.com
satelec@acteongroup.com
SATELEC, a company of Acteon group, tiene 
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         SATELEC
A Company of ACTEON 
17, avenue Gustave Eiffel
BP 30216
France
Tel. +33 (0) 556.34.06.07
Fax. +33 (0) 556.34.92.92
E.mail : satelec@acteon-
group.com
www.acteongroup.com

U.S.A. & Canada
ACTEON North America
124 Gaither Drive, Suite 140
Mount Laurel, NJ 08054 - USA
Tel. +1 856 222 9988
Fax. +1 856 222 4726
info.us@acteongroup.com

GERMANY
ACTEON GERMANY GmbH
Industriestrasse 9 – 40822 
METTMANN - GERMANY
Tel. +49 21 04 95 65 10
Fax. +49 21 04 95 65 11
info.de@acteongroup.com

SPAIN
ACTEON MEDICO-DENTAL 
IBERICA, S.A.U.
Avda Principal n°11 H
Poligono Industrial Can 
Clapers
08181 SENTMENAT 
(BARCELONA) - SPAIN
Tel. +34 93 715 45 20
Fax. +34 93 715 32 29
info.es@acteongroup.com

U.K.
ACTEON UK
Phoenix Park– Eaton Socon, St 
Neots
CAMBS PE19 8EP - UK
Tel. +44 1480 477 307
Fax. +44 1480 477 381
info.uk@acteongroup.com 

MIDDLE EAST
ACTEON MIDDLE EAST
247 Wasfi Al Tal str.
401 AMMAN - JORDAN
Tel. +962 6 553 4401
Fax. +962 6 553 7833
info.me@acteongroup.com

CHINA
ACTEON CHINA
Office 401 - 12 Xinyuanxili 
Zhong Street -
Chaoyang District - BEIJING 
100027 - CHINA
Tel. +86 10 646 570 11 / 2 / 3
Fax. +86 10 646 580 15
info.cn@acteongroup.com

THAILAND
ACTEON (THAILAND) LTD
23/45 Sorachai Building 16th 
floor - Sukumvit 63
Road, Klongton Nua - 
Wattana, BANGKOK 10110
- THAILAND
Tel. +66 2 714 3295
Fax. +66 2 714 3296
info.th@acteongroup.com

Hong Kong Re. Office
21/F, On Hing Building
Central - Hong Kong
Tel. +852 66 962 134
vianney.ruellan@acteon-
group.com

INDIA
ACTEON INDIA
1202, PLOT NO. D-9
GOPAL HEIGHTS, NETAJI 
SUBASH PLACE
PITAMPURA, DELHI - 110034 - 
INDIA
Tel. +91 11 47 018 291 / 47 
058 291 / 45 618 291
Fax. +91 79 2328 7480
info.in@acteongroup.com

LATIN AMERICA
ACTEON LATINA AMERICA
Bogotà - COLOMBIA
Celular: +57 312 377 8209
info.latam@acteongroup.com

RUSSIA
ACTEON RUSSIA
info.ru@acteongroup.com

AUSTRALIA/NEW ZEALAND
ACTEON AUTRALIA/NEW 
ZEALAND
Suite 119, 30-40 Harcourt 
Parade
Rosebery NSW 2018
Australia
Tel. +612 9669 2292
Fax. +612 9669 2204
info.au@acteongroup.com

TAIWAN
ACTEON TAIWAN
11F., No.1, Songzhi Rd.
Xinyi Dist., Taipei City 11047
TAIWAN (R.O.C.)
+ 886 2 8729 2103
info.tw@acteongroup.com

SATELEC S.A.S.|A Company of ACTEON Group
17 av. Gustave Eiffel|BP 30216|33708 MERIGNAC cedex|FRANCE
Tel. +33 (0) 556 34 06 07|Fax. +33 (0) 556 34 92 92
E-mail : satelec@acteongroup.com|www.acteongroup.com
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Accessori forniti   Accessori

 RIF F28401  RIF 1300967-010

 RIF F28126

 1600307-001

 RIF F28127

a disposizione, su richiesta del personale 
tecnico della rete di rivenditori autorizzati, 
tutte le informazioni necessarie alla riparazione 
degli elementi difettosi sui quali essi possono 
intervenire.
Condizioni di trasporto e immagazzinamento
Temperatura compresa tra -40°C e 70°C, umidità 
relativa compresa tra 10% e 100%, pressione 
atmosferica tra 50 kPa e 106 kPa.

Riciclaggio

Trattandosi di un'apparecchiatura elettrica 
ed elettronica, lo smaltimento del dispositivo 
medicale deve essere effettuato secondo una 
fi liera specializzata di raccolta, di ritiro e riciclaggio 
o distruzione. Questo è valido in modo particolare 
sul mercato europeo, in riferimento alla Direttiva 
n. 2002/96/CE del 27/01/2003.
Quando il dispositivo medicale è giunto a fi ne 
vita, contattate il vostro rivenditore di materiali 
odontoiatrici più vicino oppure, in assenza di 
quest'ultimo, le fi liali e la sede di Acteon, le cui 
coordinate sono riportate sul retro di copertina, 
per farvi indicare la procedura da seguire.

L'indicazione che segue è valida 
esclusivamente per la Francia.
Conformemente alle disposizioni del Codice 
dell'Ambiente francese relativo allo smaltimento 
dei rifi uti delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche o DEEE (Decreto n. 2012-617 del 
2 maggio 2012), la nostra Società si assume 
gli obblighi di ritiro e di smaltimento delle sue 
apparecchiature elettriche ed elettroniche tramite 
il dispositivo adottato dall'ente autorizzato 
Récylum (approvazione NOR: DEVP1427651A.

In qualità di fabbricante, la nostra Società è 
iscritta al Registro Nazionale dei Produttori tenuto 
dall’ADEME. È dovere degli acquirenti professionali 
successivi della catena di distribuzione, di cui voi 
fate parte, trasmettere questa informazione sulle 
modalità di riciclaggio messe in atto da parte 
nostra, fi no all'utilizzatore fi nale.
L'acquirente si impegna inoltre a far ritirare gli 
apparecchi della nostra marca giunti a fi ne vita e 
ad affi  darli per il riciclaggio ad uno dei centri di 
raccolta istituiti da Récylum (elenco consultabile 
nel sito http://www.recylum.com/.

Si prega infi ne di notare che, all'occorrenza, 
Récyclum si propone di venire a recuperare tali 
attrezzature gratuitamente presso di voi, al di là 
di una certa soglia di ritiro, dopo avere messo 
a vostra disposizione dei pallet-container per 
immagazzinare tali rifi uti.

Attenzione
Un dispositivo medicale a fi ne vita deve essere 
smaltito all'interno di appositi contenitori per 
rifi uti a rischio infettivo inerenti all'attività.

Informazioni
Le specifi che tecniche, illustrazioni e quote 
contenute nelle presenti istruzioni sono fornite 
a titolo puramente indicativo. Esse non possono 
dare luogo ad alcun reclamo. Il fabbricante si 
riserva il diritto di apportare perfezionamenti 
tecnici ai suoi dispositivi senza modifi care le 
presenti istruzioni. Per qualsiasi maggiore 
informazione, rivolgersi a SATELEC, a company of 
Acteon group, all’indirizzo riportato sul retro.

Altre precauzioni d'uso

Il dispositivo deve essere utilizzato da un 
professionista competente, in particolare 
attenendosi alle disposizioni di legge vigenti 
riguardanti la sicurezza sul posto di lavoro, le 
misure d’igiene e prevenzione degli incidenti, 
nonché alle presenti istruzioni di servizio. Ai sensi 
di queste disposizioni, l’utilizzatore deve:
• servirsi esclusivamente di dispositivi in perfette 

condizioni di funzionamento. In caso di 
funzionamento irregolare, vibrazioni eccessive, 
riscaldamento anomalo o altri sintomi che 
facciano sospettare un malfunzionamento 
del dispositivo, occorre interrompere 
immediatamente il lavoro. In questo caso, 
rivolgersi a un centro di riparazione autorizzato 
SATELEC, a company of Acteon group.

• badare che il dispositivo sia utilizzato 
esclusivamente per l’impiego al quale è 
destinato, deve proteggere se stesso e i 
pazienti e le persone terze da tutti i pericoli ed 
evitare le contaminazioni tramite il dispositivo.

Posare il dispositivo su un adeguato supporto per 
eliminare i rischi di lesioni e infezione su di sé, sui 
pazienti e su terze persone.

Per garantire la durata dello strumento, è 
obbligatorio assicurarsi della qualità dell’aria e 
dell’acqua di raffreddamento utilizzate.

L’aria compressa deve essere secca e purifi cata e 
il compressore deve essere sottoposto a regolare 
manutenzione.

Per evitare l’intasamento dei tubi e dei raccordi, 
l’acqua deve essere fi ltrata e purifi cata per 
eliminarne tutte le impurità ed evitare gli eccessivi 
depositi di calcio.

Responsabilità del fabbricante

Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile in 
caso: 

• del mancato rispetto delle raccomandazioni 
del fabbricante in occasione dell’installazione 
per quanto riguarda la tensione o l’ambiente 
elettromagnetico;

• di interventi o di riparazioni effettuati da 
persone non autorizzate dal fabbricante;

• dell’utilizzo su un impianto elettrico non 
conforme alle normative in vigore;

• di utilizzi diversi da quelli specifi cati nel 
presente manuale;

• di utilizzo di accessori o di manipoli diversi da 
quelli forniti da SATELEC, a company of Acteon 
group;

• di mancato rispetto delle istruzioni contenute 
nel presente documento.

La garanzia decade quando i danni e le loro 
conseguenze sono provocati da interventi 
inadeguati o da modifi che del prodotto eseguite 
da terzi non autorizzati da SATELEC, a company of 
Acteon group. 

Le domande di intervento in garanzia saranno 
prese in considerazione solo dietro presentazione, 
insieme al prodotto, di una copia della fattura o 
della bolla d’accompagnamento. Devono essere 
chiaramente riportati: la data d’acquisto, il 
riferimento del prodotto e il numero di serie.

RIF Legenda
F28401 Motore U.N.I MT.BL con spray 

interno e luce LED
F28126   Cavo U.N.I MT.BL
F28127 Piastra U.N.I MT.BL
1300967-010 O-Ring per motori 

U.N.I MT.BL
1600307-001 Flussometro per motori 

U.N.I MT.BL

Simboli

Fabbricante
Anno di 
fabbricazione

Marcatura CE

Consultate la documentazione di 
accompagnamento

Attenzione

Pericolo biologico

Luce

Indossate sempre guanti di protezione

134°C
Sterilizzazione a 134 °C in autoclave

Non gettare insieme ai rifi uti domestici

Sicurezza elettrica
Parte applicata di tipo B

Movimento nel senso indicato

 
Movimento fi no a fi ne corsa nel 
senso indicato


